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BADANIA

AB 509

arszawa, 12.04.2021 r.

Nova Ceramica-Sp. Z 0.0.
ul. Jana Pawla II 13
25-025 Kielce

Data zlecenia: 15.03.2021 r.

SPRAWOZDANIE NR 6064/1591/RTG/1304/21/LHR/HR
POMIAR STEZEN NATURALNYCH PIERWIASTKOW PROMIENIOTWORCZYCH -

Pomiary wykonano wedtug procedury badawczej PB-01-LHR/HR ed.2 z 11.02.2008r. ,,Pomiar naturalnej
promieniotwdrezoéci surowcéw, materiatow budowlanych oraz odpadéw przemystowych stosowanych
w budownictwie”

Badany materiat : Plytki ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwosci E<0,5%.
Grupa Bla GL/UGL (w tym centra i listwy ceramiczne)

Migjsce pobrania : Dostarczone przez klienta

Data pobrania : 05.03.2021r.

Data badania :12.04.2021 r.

Posta¢ probki : Spetia wymagania laboratorium
Masa probki [kg] @ 2,076

Czas pomiaru tta [s]: 10000

Czas pomiaru wzorcéw [s] : 60000
Czas pomiaru probki  [s] : 10000

Wspotezynnik samoabsorpcji : exp[0.0829*(Mp-Mw)] = 0,97
Atest wzorcow : K-40/058/93 CLOR, Ra-226/058/93 CLOR, Th-232/058/93 CLOR
Aparatura pomiarowa : Mazar — 01

WYNIKI:
PRZEDZIAL ZLICZENIA ZLICZENIA WZORCOW ZLICZENIA
ENERGETYCZNY TLA K-40 Ra-226 Th-232 PROBKI
K-40 3186 250764 339177 90882 12069
Ra-226 2079 177700 251962 103144 8836
Th-032 606 3462 49286 63258 2011
AKTYWNOSC PIERWIASTKOW PROMIENIOTWORCZYCH :
Potasu K-40 11,59 + 355,37 Bq/kg
Radu Ra-226 : 156,52 = 64,68 Bgkg
Toru Th-232 595 = 16,57 Bag/kg

Podane warto$ci niepewnosci stanowia niepewno$¢ rozszerzona przy poziomie ufnodci 95% i wspétezynniku
rozszerzenia k=2

Ocena wynikoéw pomiarow:

f]: 0,555 =~ 0,260 < fn\' o8 20%‘f”\' = 1,20 gdzie le =1
f2: 156,52 = 64,68 < sz + 20%5?\ =240 Bq/kg gdzie fz;\' =200 Bq:’lkg
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Niniejsze sprawozdanie objete jest prawem autorskim. Kopiowanie wymaga uzyskania zgody autorow. Wyniki analiz i przeliczen
przedstawione w sprawozdaniu odnosza sig tylko do materiatu bedacego przedmiotem tego badania.



ORZECZENIE

Badany materiat spetnia wymogi zawarte w § 3 pkt 1 z Rozporzqdzenia Rady Ministréw z dnia 17
grudnia 2020r (Dz. U. 2021, poz. 33) w sprawne wymagan dotyczacych zawartosci naturalnych
izotopdéw promieniotworczych w surowcach i materiatach stosowanych w budownictwie.

Material ten moze by¢ stosowany w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi lub inwentarza

Zywego.

Wynik sprawdzit:

LABORATORIUM
Zakiad ngleny Radiacyjnej

2

Pomiar wykonat:

LABORATORIUM
Zaklad Higieny Radiacyjnéj
i Raghgbiologii

?zf/,/a/dﬁ[mé dzifiski

Adum Wardzinski

Sprawozdanie autoryzowat:

LABORATORIUM
Zaklad H:g\eny F?adnacs/ne;

Nz, A am Wardzmskf
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Ninigjsze sprawozdanie objete jest prawem autorskim. Kopiowanie wymaga uzyskania zgody autorow. Wyniki analiz i przeliczen
przedstawionc w sprawozdaniu odnosza sig tylko do materiaiu bedacego przedmiotem tego badania.



